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放射能測定検査機器検査実績等(兵庫県)
H24.1.末現在

6月補正予算 「食品放射能測定機器整備事業」により整備した

機器の検査実績は、次のとおりです。

1 ベ クレルモニター (H23年10月7日～)

(1)県 民からの相談に基づく検査
36検 体

2 ゲ ルマニウム半導体核種分析装置 (H23年12月ん)

(1〕 県産農畜水産物の検査 (農政環境部)
6検 体

惚〕 食品衛生法に基づく収去検査
45検 体

的〕 福島県からの依頼検査
24検 体

“)ベ クレルモニターの結果に基づく検査
1検体

※ 1の (1)の検査結果として、 1件 (お茶)が 精密検査が必要
となったため、ゲルマニウム半導体測定器で検査を実施した。

(結果セシウム318BQ/Kg)

計 76検 体

【参考】文部科学省委託事業のゲルマニウム半導体核種分析装置に
よる検査実績

(1〕 県産農畜水産物の検査 (農政環境部 :H23年4月4日～11月)
54検 体

惚〕 福島県からの依頼検査 (H23年6月～11月)
94検 体


